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RÉSUMÉ

	Nous avons conçu un dispositif portable à base d'électrodes sèches pour l’enregistrement continu de l'électrocardiogramme (ECG). Nous avons effectué un reviewage intensif sur les systèmes d'électrodes sèches qui nous a conduis à fabriquer une électrode sèche et souple. Les électrodes sont montées sur le débardeur en spandex. Nous avons développé un algorithme pour détecter l'onde R, mesurer le rapport signal sur artefact RSA. Le taux d'erreur par mille, la sensibilité et la spécificité ont été mesurées. Nous avons comparé l’électrode commerciale de gel d’Ag/AgCl avec l’électrode commerciale sèche de caoutchouc et l’électrode conçue. Nous avons expérimentalement validé nos résultats sur 24 sujets portant le débardeur avec les électrodes de gel et sèches, par des mouvements imitant la vie quotidienne pendant l'enregistrement continu de leurs ECG.
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