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L’objectif de cette thèse est de valider GATE pour la dosimétrie des traitements de curiethérapie. Nous nous sommes intéressés aussi à la comparaison dosimétriques et radiobiologiques des deux types de curiethérapies (LDR vs HDR) pour une tumeur uvéale réelle en utilisant GATE. Plusieurs paramètres dosimétriques ont été étudiés selon l’ICRU-72 et NCS-14. Afin de valider GATE comme un TPS, nous avons étudié ces paramètres dosimétriques recommandés par le TG-43. Les résultats obtenus montrent une bonne concordance entre GATE et les études prises comme référence, en particulier pour les applicateurs dont la forme concave. 




