Résumé 	
   Le travail que nous présentons est le résultat de mesure d'une technique de caractérisation diélectrique basée sur la réflectométrie fréquentielle mise en œuvre et utilisée par notre équipe de Spectroscopie Diélectrique. Cette technique consiste en la caractérisation des matériaux polaires liquides, notamment des mélanges d'eau et de certains alcools (Méthanol, Ethanol et Butanol) intervenant dans des concentrations volumiques d'eau bien déterminées et réparties entre 0% et 100%. Les mesures sont réalisées à l'aide d'un analyseur d'impédance de type HP4191A recouvrant la gamme de fréquences 10 MHz - 1GHz. La technique de mesure est basée sur le principe d'une excitation par une onde électromagnétique à laquelle répond l'échantillon par une onde réfléchie contenant l'information nécessaire sur les caractéristiques diélectriques du matériau étudié. L'acquisition et le traitement des données se font par PC qui pilote le protocole expérimental. L'ensemble des résultats de mesures de permittivité et de conductivité fait l'objet d'une modélisation qui confirme leur validité.  
 

